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实验室离心机选型原则
实验室离心机选型原则主要有四点：
1、分离的样品：不同行业的样品用什么实验室离心机是由一定规律可循的。
2、转速要求：实验室离心机的最高转速代表着离心机的分离能力，分主机最高转速和转子最高转速，主机最高转速不一定是每个转子的最高转速。
3、容量要求：是指离心管的容量和一次最多可放离心管的数量。
4、温控要求：是指分离样品时需要不需要冷冻。若需要冷冻，则选用冷冻离心机。不需要冷冻，则选用不带冷冻离心机（常温离心机）。
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想了解更多信息，请进入http://www.fudizao.com
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